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                    47100- Άρτα 
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ΘΕΜΑ : «  Κατάθεση   ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών  για  ανταλλακτικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης .      >> . 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές   μέχρι την  4- 9 -14 , ημέρα 
Πέμπτη   ώρα 14:00 μ,μ στο οικονομικό τμήμα Γραφείο Διαχείρισης του Γ.Ν. Άρτας  για 
την προμήθεια των παρακάτω υλικών   προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών  των 
Τμημάτων του Γ.Ν .Άρτας : 
 
 ( ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :   
 

1. Επισκευή  του φορητού αναπνευστήρα Newport    model: HT-50  με  
S/N:08119195 που βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.    
      
    Για την επισκευή απαιτούνται τα παρακάτω ανταλλακτικά: 

- Μονάδα εξόδου και ελέγχου αέρα HT50-H1 outlet assy , κωδικός:NP-
1124000-63 ,  τεμάχια:1. 

- Ασκός μίξης οξυγόνου για αναπνευστήρα Newport HT50 , κωδικός:V-
17-00001-67,  τεμάχια:.1 

- Κάλυμμα φίλτρου εισόδου αέρα , κωδικός:V11-35001-63 , τεμάχια:1. 
-  

2. Επισκευή των δύο (2)  ηλεκτρονικών  κρεβατιών Total care με 
S/N:H213AM6431 και  S/N:H213AM6447 που βρίσκονται στην Μ.Ο.Ε. της 
Καρδιολογικής Κλινικής. 
   Στα ηλεκτρονικά κρεβάτια με S/N:H213AM6431 και S/N:H213AM6447 έχουν 
πρόβλημα στην κίνηση της πλάτης τους. Απαιτείται η αντικατάσταση των 
παρακάτω ανταλλακτικών:  
   Α) Ανταλλακτικά:  
   - βαλβίδες κλίνης Total – care , κωδικός:6543035 , VLV SOLENOID  
M2/W2P DETROL ,τεμάχια: 3  
   - βαλβίδα κλίνης Total – care , κωδικός:SA5565 ,CPR & EMERGENSY 
TREND VALVE , τεμάχια: 1 
    

 

  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 



 Στις  5/9/2014  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10 π.μ  θα διενεργηθεί  
ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών 
καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
 
 

 

                                                                                                      Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ                                                                                              

                                                                                         ΚΟΚΛΑΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
                  

 

                                                                                                

                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


